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microbiolégico en el diagndstico de las infecciones de dispositivos
de electroestimulacién cardiaca (DEC).

Objetivo: Analizar la utilidad de la sonicacién para el diagnds-
tico microbiolégico de las infecciones de DEC en comparacién con
los cultivos tradicionales.

Método: Se realizé6 una revisién sistematica hasta febrero
de 2022 utilizando las herramientas Pubmed, EMBASE; Web of
Science, y la Cochrane Library. Se seleccionaron todos aquellos
estudios prospectivos y retrospectivos con suficiente informacién
sobre los resultados de sensibilidad y especificidad tanto para cul-
tivos tradicionales (tanto hisopo como cultivo del dispositivo) como
para cultivos tras sonicacién de muestras de los DEC. Se incluyeron
pacientes con y sin diagnéstico clinico de infeccién del DEC, a los
cuales se les practicé una extraccién parcial o completa de los dis-
positivos. De los articulos seleccionados, se analizaron todos los
resultados por duplicado. Para determinar la calidad de los estu-
dios se utilizé la herramienta Quality Assessment of Diagnostic
Accuracy Studies 2. La precisién diagndstica fue calculada mediante
tres métodos estadisticos: i) el modelo univariado; ii) el modelo
bivariado aleatorio; iii) el modelo bayesiano bivariado jerarquico.
La heterogeneidad de los datos obtenidos se evalué mediante meta-
regresion.

Resultados: En total, 9 estudios cumplian los criterios de
inclusién en el metaandlisis (1.684 cultivos). Las estimaciones de
sensibilidad fueron mayores para los cultivos sonicados (0,756) en
comparacién con el cultivo tradicional (0,446). Comparando los dos
tipos de cultivos tradicionales, se observé una mayor sensibilidad
para los cultivos microbiolégicos de los dispositivos en compara-
cién con los cultivos realizados con hisopo (0,5 vs. 0,374), pero con
una menor especificidad (0,831 vs. 0,908). En la meta-regresion, la
sonicacién de los DEC incrementé significativamente la sensibili-
dad (p=0,001) asi como las tasas de falsos positivos (p=0,003). El
modelo multivariante final mostré que la utilizacién de un punto de
corte para el cultivo se asocié a un menor porcentaje de resultados
falsos positivos (p <0,001).

Conclusiones: La sonicacién mejora la sensibilidad del cul-
tivo microbiolégico, pero incrementando a su vez la tasa de falsos
positivos. Sin embargo, es necesario estandarizar el proceso de son-
icacién para mejorar el diagnéstico de las infecciones de los DEC.
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Justificacion: La infeccién de la prétesis vascular (IPV) continda
siendo una complicacién temida por sus consecuencias devasta-
doras. Su manejo requiere un abordaje multidisciplinar, con un
complicado planteamiento quirdrgico y un tratamiento antimi-
crobiano prolongado. El conocimiento de los microorganismos
potencialmente causantes de la IPV es imprescindible para el
tratamiento adecuado de los pacientes, aunque la epidemiologia
bacteriana y los mecanismos de infeccién son atn en gran parte
desconocidos.
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Objetivo: Analizar los patrones microbioldgicos de la infeccién
de protesis vascular en localizacién aértica y periférica. Valorar los
cambios evolutivos a lo largo del tiempo.

Meétodo: Estudio retrospectivo de una cohorte prospectiva de
pacientes con IPV en un hospital de tercer nivel, entre enero 2009 y
julio 2022. Los episodios de IPV se estratificaron en aérticos (Ao) o
periféricos (infrainguinal y axilo-femoral) y en infecciones precoces
(< 4 meses desde el implante) y tardias (> 4 meses). Se compara-
ron 2 periodos: 2009-2015 vs. 2016-2022. Solo se consideraron los
casos con cultivo positivo y para evitar duplicidad, solo se incluy6
el primer episodio.

Resultados: Se incluyeron un total de 150 pacientes con un
episodio con cultivo positivo (33 Ao, 117 periféricos). La media de
edad fuede 69 + 11 afios y el 85% fueron hombres. Se presentaron de
forma precoz el 32% de las IPV-Ao frente al 61% de las IPV-periféricas
(p=0,005). En 11 episodios se detect6 la presencia de fistula Ao-
entérica (FAE). Los microorganismos mas frecuentes fueron los
estafilococos (53%) y Pseudomonas sp (12%). Globalmente, el 38%
delasinfecciones fueron polimicrobianas. La prevalencia de estrep-
tococos fue mayor en las infecciones Ao (36 vs. 9%, p<0,001); sin
embargo, al excluir los episodios de FAE no se observaron difer-
encias significativas en la distribucién de microorganismos segtin
la localizacién del bypass. Al comparar los 2 periodos de estudio
(2009-2015, n=85 vs. 2016-2022, n=65), se objetivé un descenso
en la presencia de SARM (19 vs. 8%, p=0,052) y de enterobacterias-
BLEE (n=6, todas en el primer periodo). En cambio, se observé un
aumento significativo en el aislamiento de Enterococcus sp (9 vs.
22%, p=0,037; fundamentalmente E. faecium) y P. aeruginosa (4 vs.
26%, p<0,001).

Conclusiones: Las infecciones periféricas se presentan precoz-
mente desde la cirugia de revascularizacién y las aérticas de forma
mas tardia, lo que apoya un diferente mecanismo de infeccién en
ambos grupos. El presente trabajo muestra que la microbiologia de
las IPV ha cambiado durante el periodo de estudio, con un aumento
de los enterococos y P. aeruginosa y un descenso de SARM y produc-
tores de BLEE. Estos hallazgos subrayan la importancia de conocer
la epidemiologia de las IPV y su evolucién a lo largo del tiempo para
alcanzar el tratamiento 6ptimo de los pacientes.
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Justificacion: La infeccién sobre DIEC supone un importante
coste no exento de morbilidad. La envoltura antibiética TYRXR
(Medtronic) ha demostrado un 50% de reduccién en el nimero de
eventos, pero su uso no se ha difundido debido quizas al elevado
coste (1.000 €).

Objetivo: Nuestro objetivo es analizar si en determinados
pacientes, la prevencién mediante colocacién de una envoltura
antibiética podria ser una estrategia coste-efectiva.

Método: Andlisis de una cohorte de 380 pacientes con infeccién
de DIEC atendidos en un mismo centro durante el periodo 1984-
2018 (antes de la implantacién del TYRXR) y seguidos durante un
minimo de dos afios tras la infeccién. Se catalogé a los pacientes
como de “alto riesgo” si tenian un PADIT score>6 o habian
sufrido una infeccién previa y se realizé el coste de cada evento
(estancia/asistencia, material de extraccién, coste de nuevos dis-
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