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Documento historico

La anuloplastia selectiva,
regulable y permanente.
Una técnica original para
el tratamiento de la
insuficiencia tricispide

En el tratamiento de las valvulopatias reumaticas es
cada dia més frecuente la actuacién sobre la vélvula
tricispide. El despreciar, como se hacia antes, las lesio-
nes de esta valvula, conduce a un aumento de la morta-
lidad postoperatoria o a resultados poco brillantes en el
mejor de los casos. Aun admitiendo que la sustitucion
valvular es necesaria en algunos casos, la especial ana-
tomia de la vélvula trictispide, asi como su especial
enfermedad, permiten el empleo de técnicas mds conser-
vadoras. De las existentes, todas llevan aparejadas uno
o varios de los siguientes inconvenientes:

— Producir cierto grado de mutilacién del aparato

valvular.

— Dar lugar a recidivas.

— Ser poco reproducible.

— Introducir material protésico susceptible de pro-
ducir trombos.

— Convertir el flexible y esfinteriano anillo valvular
en un orificio rigido.

La técnica ideada por nosotros consigue, cree-
mos, obviar estos inconvenientes y reunir las dos
caracteristicas que consideramos precisas en cual-
quier nueva técnica quirdrgica: ser inocuo y ficilmente
reproducible.

Los fundamentos de la técnica son los siguientes:

— La insuficiencia tricispide (IT) suele producirse
por una dilatacidn selectiva de una parte del anillo
tricispide, en intima relaciéon con la pared libre
del ventriculo derecho (VD), zona en la que se
insertan las valvas anterior y posterior del aparato
tricdspide.
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— Es posible reducir progresiva y permanentemente
dicha dilatacién sin dafiar las estructuras vecinas,
las valvas y la arteria coronaria derecha (Figs. 1,
2 Ay B).

Para conseguirlo, basta pespuntear la zona dilatada
del anillo con dos suturas (Telftec 00) en paralelo, pasa-
das en sus extremos a través de pequefios cuadros de
teflén, y anudar simultdneamente hasta conseguir la com-
petencia valvular deseada (Figs. 3 Ay B,y 4 Ay B).

La reduccion asi conseguida y la desaparicién con-
secuente de la insuficiencia valvular queda permanente-
mente mantenida por las mismas suturas, que impiden
una dilatacion ulterior del anillo y respetan la flexibili-
dad y la movilidad del mismo.

Figura 1.
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Figura 2.
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Figura 3.

A

Figura 4.
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