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GESTOR DE CONTROL DE DOSIS. RADIMETRICS
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Resumen

Objetivos docentes: Entender la necesidad de un sistema de gestión de dosis. Conocer el
procedimiento de instalación y puesta en funcionamiento. Saber las estrategias para optimización de
la dosis de radiación. Mostrar en un caso concreto (angio-TC coronario) el proceso de optimización.

Discusión: Con la entrada en vigor de la directiva 2013/59/Euratom los servicios de Radiología
europeos tienen mayor necesidad de controlar la dosis de radiación, incluyendo el uso de niveles de
referencia. Existen varias herramientas de gestión de la dosis en el mercado disponibles, siendo una
de ellas Radimetrics, que integra la gestión de dosis de radiación y contraste. Se explicará nuestra
experiencia en la instalación, formación y funcionamiento con dicha herramienta. Se detallarán los
pasos seguidos para la optimización de la dosis y se aplicarán a un estudio concreto: angio-TC
coronario, mostrando los resultados conseguidos.
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